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Odšroubujte horní kryt

Sejměte spodní kryt elektrod.

Nasaďte spodní kryt.

Zašroubujte horní kryt.

Zobrazená hodnota pH.

a zapněte přístroj.
Udržujte elektrody vlhké.
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Ponořte přístroj do kalibračního
roztoku. Pomocí šroubováku
zkalibrujte otáčením šroubu
na hodnotu „7.00“.

Sejměte spodní kryt.
Ponořte přístroj do kapaliny.Zapněte přístroj.

„ON“

vlhké!

Nasaďte spodní kryt.


